
Verwerking
1.   Silicone uitwerken en gladstrijken (bv. met UltraTrimm medium /  

light).
2.   Oppervlak invetten en ten minste 3 minuten laten luchten.
3.   Odontosil 2K Lack wordt in praktische dubbele cartridges gele-

verd. Met behulp van de meegeleverde mengcanules wordt 
probleemloos een optimale dosering en vermenging van het 
2-componentenmateriaal verwezenlijkt.

4.   Breng de vereiste hoeveelheid rechtstreeks op het te coaten 
oppervlak aan, of verplaats deze naar een schone container. 
Verdeel het materiaal met een penseel zo gelijkmatig en dun 
mogelijk op het silicone. Overschotten kunnen eenvoudig met 
het penseel verwijderd worden.

5a.   De uitharding begint vanzelf na het mengen van de compo-
nenten. Bij kamertemperatuur bedraagt de uithardingstijd  
15 minuten.

5b.   Voor de eindpolymerisatie en de optimalisering van de adhesie 
met het basissilicone moet het gecoate oppervlak na de uit-
harding nogmaals 15 minuten in een waterbad op 35–40 °C 
gelegd worden.

Reiniging / desinfectie
De afgewerkte positioner kan worden ontsmet met ontsmet-
tingsmiddelen voor tandheelkundige siliconen die gewoonlijk in 
tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria worden gebruikt.

Let op
•  Een verbinding van de Odontosil 2K Lack met Odontosil kan slechts 

gegarandeerd worden indien de lak binnen de verwerkingstijd 
van Odontosil aangebracht wordt.

•  Bij aanbreken van een nieuwe cartridge is voortransporteren 
noodzakelijk om homogeen mengen van de beide componenten 
te waarborgen.

•  Vóór ieder gebruik van de cartridge een nieuwe mengcanule 
gebruiken. Het tegen een deels hard geworden, of een uitgeharde 
canule, aan transporteren kan tot het barsten van de dubbele 
cartridge leiden, waardoor het materiaal in de cartridge niet meer 
gebruikt kan worden.

•  Na gebruik mengcanule als sluiting op de dubbele cartridge 
laten zitten.

•  Beschermende kleding dragen! Het is niet mogelijk om siliconen-
vlekken op kleding te reinigen (zelfs niet chemisch).

•  De chemische reactie van de beide componenten kan worden 
afgeremd door het gebruik van latexhandschoenen, handcrèmes, 
reinigingsmiddelen, enz.

•  Het product mag uitsluitend voor het genoemde bedoelde gebruik 
worden aangewend en mag alleen worden gebruikt door profes-
sioneel gekwalificeerde en geïnstrueerde personen.

Buiten bereik van kinderen bewaren!
Informatie bij eenmalig gebruik
De uitgeharde lak kan vanwege de fysieke eigenschappen niet 
worden gebruikt voor een verdere coating.
Afvoer
Afvoer van de inhoud / container overeenkomstig de plaatselijke /  
regionale / nationale / internationale voorschriften.
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen zijn te vinden op het 
productetiket en in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.
Ernstige incidenten
Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, 
dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoorde-
lijke instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt 
woonachtig is.

Utilizacao prevista
Silicone de adição para a produção de posicionadores elásticos 
ortodônticos
Utilização prevista prolongada
Verniz de silicone para o revestimento de posicionadores dentais 
à base de silicone de adição
Indicação
Para produzir aparelhos ortodônticos, de modo a colocar os dentes 
numa posição definitiva. A área de indicação engloba aparelhos 
elásticos de tratamento final para o ajuste preciso dos dentes após 
tratamento com aparelho ortodôntico. Devido à elevada elastici-
dade, é possível uma deslocação dos dentes mesmo sem tratamento 
prévio com aparelho ortodôntico.
Contraindicação
Em caso de alergia a algum dos componentes, não se deve utilizar 
o produto. Não estão previstas reações secundárias indesejadas em 
caso de processamento e utilização adequados. Contudo, em princípio,  
não é possível excluir a possibilidade de reações imunológicas (por 
exemplo, alergias) ou parestesias locais (por exemplo, irritações 
mecânicas da mucosa oral). Caso ocorram reações equivalentes, 
suspender a utilização. Se detetar efeitos secundários – mesmo 
em caso de dúvida – pedimos que nos notifique sempre com uma 
descrição o mais detalhada possível das circunstâncias envolventes 
e dos sintomas. Iremos investigar todas as indicações.
Grupos de pacientes: Na fase da primeira dentição (rompimento dos 
dentes de leite) e nas fases de dentição mista (mudança dos dentes 
de leite para os dentes definitivos, dentição definitiva completa), não 
é recomendado o tratamento ortodôntico através de posicionadores 
em silicone de Odontosil 50 ou Odontosil 60.
Grupo-alvo de pacientes
Em princípio, apesar de a aplicação não ser dependente da idade, 
normalmente, apenas é realizada a partir dos 14 anos. A vida útil 
do posicionador é de 6–12 meses, com um período de utilização 
diário de 2 horas.
Destinatários
Dentista, ortodontista, laboratórios dentários: Os posicionadores 
elásticos ortodônticos apenas podem ser produzidos por pessoas 
qualificadas.
Descrição do produto
O verniz Odontosil 2K Lack é um verniz de selagem autopolimeri-
zável à base de polivinilsiloxanos de adição para o revestimento 
de posicionadores dentais à base de silicone de adição (Odontosil 

50/60). O verniz Odontosil 2K Lack forma uma superfície fina, alta-
mente transparente e resistente a riscos. Está totalmente isento de 
solventes e, por isso, é completamente inodoro.
Processamento
1.   Preparar e alisar o silicone (por exemplo, com o UltraTrimm 

medium/light).
2.   Desengordar a superfície e deixar secar durante, pelo menos, 

3 minutos.
3.   O verniz Odontosil 2K Lack é fornecido em práticos cartuchos 

duplos. As pontas de mistura fornecidas permitem obter facil-
mente uma dosagem e uma mistura otimizadas do material de  
2 componentes.

4.   Aplique a quantidade necessária diretamente sobre a superfície 
a revestir ou coloque-a num recipiente limpo. Com a ajuda de 
um pincel, distribua o material sobre o silicone, formando uma 
camada o mais uniforme e fina possível. Os excedentes podem 
ser facilmente removidos com o pincel.

5a.   O endurecimento começa automaticamente após a mistura dos 
componentes. À temperatura ambiente, o tempo de endureci-
mento é de 15 minutos.

5b.   Para a polimerização final e para a otimização da adesão ao 
silicone de base, após o endurecimento, a superfície revestida 
tem de ser colocada num banho-maria a 35–40 °C durante mais 
15 minutos.

Limpeza / desinfeção
A desinfeção do posicionador concluído pode ser realizada com 
desinfetantes para silicone dentário habituais em consultórios e 
laboratórios dentários.

Atenção
•  Uma união do verniz Odontosil 2K Lack com o Odontosil apenas 

pode ser garantida se o verniz for aplicado dentro do tempo de 
processamento do Odontosil.

•  Ao iniciar um cartucho novo, deve-se extrair material antes da 
aplicação, de modo a garantir uma mistura homogénea de ambos 
os componentes.

•  Antes de cada utilização do cartucho, utilizar uma ponta de mistura 
nova. Caso se tente extrair material contra uma ponta de mistura 
endurecida, tal pode resultar no rebentamento do cartucho duplo 
e o material contido no cartucho não poderá ser reutilizado.

•  Após a utilização, deixar a ponta de mistura no cartucho duplo 
como tampa.

•  Usar vestuário de proteção! Não é possível a remoção de resíduos 
de silicone da roupa (mesmo com limpeza química).

•  Devido à utilização de luvas de látex, cremes de mãos, deter-
gentes, etc., a reação química de ambos os componentes pode 
ser inibida.

•  O produto deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade 
mencionada e deve ser aplicado apenas por pessoas devidamente 
qualificadas e instruídas.

Manter fora do alcance das criancas!
Indicações sobre utilização descartável
Devido às suas propriedades físicas, o verniz curado não pode ser 
reutilizado.
Eliminação
Eliminação do conteúdo/recipiente em conformidade com as  
disposições regionais/nacionais/internacionais.
Avisos de alerta
Para informações sobre perigos e segurança, consultar o rótulo do 
produto e a ficha de dados de segurança correspondente.
Acidentes graves
Todos os acidentes graves ocorridos resultantes do produto deve-
rão ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do  
Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente reside.
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Attenzione!
•  La presa di Odontosil 2K Lack con Odontosil può essere garantita 

solo se la vernice viene applicata entro il tempo di lavorazione 
di Odontosil.

•  La nuova cartuccia dovrebbe essere agitata, per garantire una 
miscelazione omogenea dei due componenti.

•  Ad ogni uso della cartuccia utilizzare una cannula di miscelazione 
nuova. Ciò in quanto in caso di erogazione con una cannula conte-
nente materiale polimerizzato, la doppia cartuccia può scoppiare, 
e il materiale che contiene non può più essere utilizzato.

•  Dopo l’utilizzo, lasciare la cannula di miscelazione sulla doppia 
cartuccia come dispositivo di chiusura.

•  Indossare indumenti di protezione! I residui di silicone sugli 
indumenti non possono essere puliti (neanche chimicamente).

•  L’uso di guanti in lattice, creme per mani, detersivi ecc. può pre-
giudicare la reazione chimica dei due componenti.

•  Il prodotto è predisposto unicamente per la destinazione d’uso 
indicata e deve essere utilizzato soltanto da specialisti qualificati 
e opportunamente istruiti.

Conservare lontano dalla portata dei bambini!
Nota relativa all’uso singolo
Per via delle proprietà fisiche, la vernice indurita non può essere 
utilizzata per ulteriori vernici.
Smaltimento
Smaltimento del contenuto / del contenitore conformemente alle 
norme locali / regionali / nazionali / internazionali.
Avvertenze
Per le informazioni sui pericoli e sulla sicurezza, fare riferimento 
all’etichetta del prodotto e alla relativa scheda di sicurezza.
Numero di lotto / data di scadenza
Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati sia all’esterno 
della confezione, sia sul prodotto. Per reclami relativi al prodotto 
indicare sempre il numero
Gravi incidenti
Tutti gli incidenti gravi insorti in relazione al prodotto devono essere 
segnalati al produttore e all’autorità competente dello stato membro 
in cui risiede l’utente e/o il paziente.

Uso previsto
Silicone vulcanizzante per addizione, per la fabbricazione di ela-
sto-posizionatori ortodontici
Uso previsto esteso
Vernice siliconica per il rivestimento di posizionatori dentali a base
di silicone A 
Indicazione
Per la realizzazione di dispositivi ortodontici, finalizzati a condurre 
i denti nella loro posizione definitiva. L’ambito indicato comprende 
dispositivi elastici di trattamento finale per il posizionamento di 
precisione dei denti dopo un trattamento con elastici multipli. Grazie 
all’elevata elasticità, il movimento dei denti è possibile anche senza 
precedente trattamento con elastici multipli.
Controindicazioni
Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti. 
Non sono prevedibili reazioni collaterali, se il prodotto è realizzato e 
utilizzato correttamente. Non è tuttavia possibile escludere reazioni 
immunitarie (per es. allergie) o parestesie locali (per es. irritazioni 
meccaniche della mucosa orale). In caso si presentino tali reazioni, 
interrompere l’utilizzo. Se si dovessero notare effetti collaterali inde-
siderati, anche in caso di dubbio, si prega di comunicarceli sempre 
con una descrizione quanto più precisa possibile delle circostanze 
concomitanti e dei sintomi. Verificheremo tutti i dettagli for
Gruppi di pazienti: Nella fase della prima dentizione (comparsa dei 
denti da latte) e nelle fasi di dentizione mista (sostituzione dei denti 
da latte con i denti permanenti, dentizione permanente completa) 
non è consigliato il trattamento ortodontico con i posizionatori in 
silicone realizzati con Odontosil 50 e Odontosil 60.
Gruppo di pazienti target
In linea di principio l’applicazione è indipendente dall’età, ma di 
solito viene effettuata a partire da circa 14 anni. Il ciclo di vita del 
posizionatore è di 6–12 mesi, in caso di utilizzo quotidiano di 2 ore.
Utenti destinatari
Dentista, ortodontista, laboratori odontotecnici. Gli elasto-posi-
zionatori ortodontici possono essere realizzati esclusivamente da 
personale qualificato.
Descrizione del prodotto
Odontosil 2K Lack è una vernice sigillante autoindurente a base 
di polivinilsilossani vulcanizzanti per addizione, per il rivestimento 
di posizionatori dentali a base di siliconi A (Odontosil 50 / 60).  
Odontosil 2K Lack forma una superficie sottile, ad elevata traspa-
renza e resistente all’abrasione, non contiene alcun solvente, ed è 
pertanto completamente inodore.

Lavorazione
1.   Rifinire e levigare il silicone (ad es. con UltraTrimm medium / 

light).
2.   Sgrassare la superficie e lasciare asciugare per almeno 3 minuti.
3.   Odontosil 2K Lack è fornita nella pratica doppia cartuccia. 

Grazie alle cannule di miscelazione in dotazione, si ottengono 
un dosaggio e una miscelazione ottimali del materiale bicom-
ponente.

4.   Erogare la quantità necessaria direttamente sulla superficie 
da rivestire o in un contenitore pulito. Stendere il materiale, 
in modo più uniforme e sottile possibile, sul silicone con un 
pennello. Il materiale in eccesso può essere facilmente rimosso 
con il pennello.

5a.   La polimerizzazione inizia automaticamente dopo la misce-
lazione dei componenti. A temperatura ambiente il tempo di 
polimerizzazione è di 15 minuti.

5b.   Per la polimerizzazione finale e per l’ottimizzazione dell’ade-
sione al silicone di base, la superficie rivestita, dopo la poli-
merizzazione, deve essere immersa in acqua a 35–40 °C per 
ulteriori 15 minuti.

Pulizia / disinfezione
Il posizionatore può essere disinfettato con disinfettanti per siliconi 
dentali comunemente usati negli studi odontoiatrici e nei laboratori 
odontotecnici.

De verwerkingstijd heeft betrekking op een kamertemperatuur van 23 °C ± 1 °C 
en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Lagere temperaturen verlengen de 
verwerkings- en afbindtijden, hogere temperaturen verkorten ze. Technische 
gegevens volgens DIN EN ISO 4823. 

Il tempo di lavorazione è riferito a una temperatura ambiente di 23 °C ± 1 °C e 
a un’umidità dell’aria relativa pari al 50 %. Temperature più basse allungano i 
tempi di lavorazione e di indurimento, temperature più alte li abbassano. Dati 
tecnici ai sensi della DIN EN ISO 4823.

O tempo de processamento baseia-se numa temperatura ambiente de  
23 °C ± 1 °C e numa humidade atmosférica relativa de 50 %. As temperaturas 
mais reduzidas aumentam os tempos de processamento e cura, e as temperaturas 
mais elevadas reduzem-nos. Dados técnicos conforme a norma DIN EN ISO 4823.

Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Raumtemperatur von 23 °C ± 1 °C  
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %. Geringere Temperaturen verlängern, 
höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Abbindezeiten. Techni-
sche Daten nach DIN EN ISO 4823.

The processing time is based on a room temperature of 73.4 °F ± 1.8 °F and 
a relative humidity of 50 %. Lower temperatures increase the processing and 
setting times, higher temperatures reduce them. Technical data in accordance 
with DIN EN ISO 4823.

Le temps de traitement fait référence à une température ambiante de 23 °C ± 1 °C 
et une humidité relative de l’air de 50 %. Les températures basses augmentent 
la durée du traitement et de la prise, les températures élevées la réduisent. 
Données techniques selon la norme DIN EN ISO 4823.

Los tiempos de elaboración hacen referencia a una temperatura ambiente de 
23 °C ± 1 °C y una humedad relativa del aire del 50 %. Las temperaturas inferiores 
alargan los tiempos de elaboración y endurecimiento, y las temperaturas más 
altas los acortan. Datos técnicos conf. DIN EN ISO 4823.
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Lieferform / Form of delivery / Forme de livraison /  
Forma de entrega / Leveringsvorm / Forma di consegna /  
Material entregue

Technische Daten / Technical data / Données techniques /  
Datos técnicos / Technische gegevens / Dati tecnici / Dados 
técnicos

Verarbeitungszeit (23 °C) /  
Processing time (23 °C) /  
Temps de traitement (23 °C) / 
Tiempo de elaboración (23 °C) / 
Verwerkingstijd (23 °C) / 
Tempo di lavorazione (23 °C) / 
Tempo de processamento (23 °C)

≥ 2:15 min

Abbindezeit insgesamt / Total setting time /  
Durée de la prise totale / Tiempo de  
endurecimiento total / Afbindtijd in totaal /  
Tempo di indurimento complessivo /  
Tempo de cura total

20:00 min

Bei Raumtemperatur (23 °C; inkl. VZ) /   
At room temperature (73,4 °F; incl. PT) /   
À la température ambiante (23 °C ; 
temps de réticulation y compris) /  
A temperatura ambiente (23 °C; incl. VZ) /  
A temperatura ambiente (23 °C; incl. tempo 
di lavorazione) / À temperatura ambiente  
(23 °C; incl. TP)

10:00 min

Danach Endpolymerisation im Wasserbad  
35–40 °C / Followed by final polymerisation 
in a water bath at 95–104 °F / Ensuite,  
polymérisation définitiv au bain-marie 
35–40 °C / Después, polimerización final 
al baño María 35–40 °C / Daarna  
eindpolymerisatiein waterbad 35–40 °C /  
Segue la polimerizzazione finale con  
immersione in acqua 35–40 °C / Após  
polimerização final em banho-maria a  
35–40 °C

10:00 min

Endhärte / Final hardness / Dureté finale /   
Dureza final / Eindhardheid / Durezza finale /  
Dureza final

25 ± 2 Shore A

Numero di lotto / data di scadenza
Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati sia all’esterno 
della confezione, sia sul prodotto. Per reclami relativi al prodotto 
indicare sempre il numero 

Questo prodotto e stato sviluppato per essere impiegato in campo 
dentale ed il suo impiego deve avvenire rispettando le istruzioni  
d’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni 
risultanti da utilizzi diversi dal campo d’applicazione o per mancata 

osservanza delle istruzioni d’uso. L’utilizzatore e tenuto a verificare 
sotto propria responsabilita l’idoneita del prodotto per l’uso previsto, 
soprattutto nel caso di campi d’utilizzo non esplicitamente indicati 
nelle istruzioni d’uso.

O produto foi desenvolvido para uma utilizacao odontologica e 
tem de ser utilizado de acordo com as instrucoes de utilizacao. 
O fabricante nao assume qualquer responsabilidade por danos 
resultantes de uma utilizacao indevida ou de uma aplicacao incor-
reta. Alem disso, o utilizador e obrigado a verificar, sob sua propria 

responsabilidade, a adequacao e possibilidade de utilizacao do 
produto para os fins previstos antes de o utilizar, especialmente 
se estes fins nao estiverem indicados nas instrucoes de utilizacao.

Número do lote/prazo de validade
O número do lote e o prazo de validade encontram-se na emba-
lagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o 
produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto 
após expirado o prazo de validade. 

Bedoeld gebruik
Additievernettend silicone voor het aanmaken van orthodontische 
elastopositioners  

Uitgebreid beoogd gebruik
Siliconenlak voor het coaten van dentale positioners op basis van
A-siliconen
Indicatie
Voor de vervaardiging van orthodontische hulpmiddelen om de 
tanden in een definitieve positie te brengen. Het indicatiegebied 
omvat elastische eindbehandelingshulpmiddelen voor de fijne 
instelling van de tanden na behandeling met een multibandbeugel. 
Wegens de hoge elasticiteit is bewegen van de tanden ook mogelijk 
zonder voorafgaande multibandbehandeling.
Contra-indicatie
Bij allergieën tegen een van de ingrediënten mag het product niet 
gebruikt worden. Ongewenste nevenreacties zijn bij vakkundige 
verwerking en toepassing niet te verwachten. Immuunreacties (bv. 
allergieën) of plaatselijk ongemak (bv. mechanische irritaties van het 
mondslijmvlies) kunnen evenwel principieel niet uitgesloten worden. 
Indien er dergelijke reacties optreden, het gebruik staken. Indien 
u ongewenste neveneffecten – ook in twijfelgevallen – bekend 
worden, verzoeken wij in elk geval om mededeling daarvan, met een 
zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de begeleidende omstan-
digheden en de symptomen. Wij gaan op iedere informatie in.
Patiëntengroepen: In de fase van de eerste dentitie (doorkomen 
van de melktanden) en in de gebitswisselfasen (vervanging van 
melktanden door blijvende tanden, volledig blijvend gebit) wordt 
de orthodontische behandeling met een siliconenpositioner uit 
Odontosil 50 of Odontosil 60 niet aanbevolen.
Doelgroep patiënten
In principe is de toepassing weliswaar leeftijdsonafhankelijk, maar 
in de regel wordt ze pas vanaf ca. 14 jaar uitgevoerd. De levens-
duur van de positioner bedraagt 6–12 maanden bij een dagelijkse 
draagduur van 2 uur.
Voorziene gebruikers
Tandarts, orthodontist, tandheelkundige laboratoria: Orthodontische 
elastopositioners mogen uitsluitend door gekwalificeerde personen 
vervaardigd worden.
Productomschrijving
Odontosil 2K Lack is een zelf uithardende verzegelingslak op basis 
van additievernettende polyvinylsiloxanen voor het coaten van 
dentale positioners op basis van A-siliconen (Odontosil 50 / 60).  
Odontosil 2K Lack vormt een dun, zeer transparant en krasbestendig 
oppervlak en is geheel vrij van oplosmiddelen en zodoende volledig 
geurneutraal.

Lotnummer / houdbaarheidsdatum
Het lotnummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich zowel op 
de buitenverpakking als op het product. Bij reclamaties betreffende 
het product, gelieve steeds het lotnummer aan te geven. Gebruik het 
product niet nadat de houdbaarheidsdatum verstreken is. 

Het materiaal werd speciaal voor het dentale bereik ontwikkeld en 
moet volgens de gebruiksaanwijzingen verwerkt worden. Voor schade 
die ontstaan door ander of foutief gebruik en door niet juiste verwer-
kingswijzen draagt de fabrikant geen verantwoording. Bovendien is 

de fabrikant verplicht het materiaal, op zijn gebruiksmogelijkheden en 
voor welke toepassingen / doeleinden het geschikt is te onderzoeken, 
vooral ook wanneer deze niet vermeld zijn in de gebruiksaanwijzing.
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Zweckbestimmung
Additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferortho-
pädischen Elastopositionern  
Erweiterte Zweckbestimmung  
Silikonlack zur Beschichtung dentaler Positioner auf A-Silikon Basis 
Indikation
Zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten, um die Zähne in 
eine endgültige Position zu bringen. Das Indikationsgebiet umfasst 
elastische Endbehandlungsgeräte zur Feineinstellung der Zähne nach 
Multibandbehandlung. Aufgrund der hohen Elastizität ist ein Bewe-
gen der Zähne auch ohne vorherige Multibandbehandlung möglich.
Kontraindikation
Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht 
angewendet werden. Unerwünschte Nebenreaktionen sind bei 
sachgerechter Verarbeitung und Anwendung nicht zu erwarten. 
Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen  
(z. B. mechanische Reizungen der Mundschleimhaut) können 
jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten entspre-
chende Reaktionen auftreten, Gebrauch einstellen. Sollten Ihnen 
unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt 
werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst 
genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir 
gehen jedem Hinweis nach.  
Patientengruppen: In der Phase der ersten Dentition (Durchbruch 
der Milchzähne) und in den Wechselgebissphasen (Wechsel Milch-
zähne zu bleibenden Zähnen, vollständiges bleibendes Gebiss) wird 
die kieferorthopädische Behandlung mittels Silikon-Positioner aus 
Odontosil 50 bzw. Odontosil 60 nicht empfohlen.
Patientenzielgruppe
Prinzipiell ist die Anwendung zwar altersunabhängig, aber in der 
Regel wird sie erst ab ca. 14 Jahren durchgeführt. Die Lebensdauer 
des Positioners beträgt 6–12 Monate bei einer täglichen Trage-
dauer von 2 Stunden.
Vorgesehene Anwender
Zahnarzt/-ärztin, Kieferorthopäde/in, Dentallabore. Kieferortho-
pädische Elastopositioner dürfen nur von qualifizierten Personen 
hergestellt werden.
Produktbeschreibung
Odontosil 2K Lack ist ein selbsthärtender Versiegelungslack 
auf der Basis von additionsvernetzenden Polyvinylsiloxanen für 
die Beschichtung dentaler Positioner auf Basis von A-Silikonen  
(Odontosil 50 / 60). Odontosil 2K Lack bildet eine dünne, hoch-
transparente, sowie kratzfeste Oberfläche aus und ist völlig frei von 
Lösungsmitteln und damit vollständig geruchsneutral.

Verarbeitung
1.  Silikon ausarbeiten und glätten (z. B. mit UltraTrimm medium/

light).
2.  Oberfläche entfetten und mindestens 3 Minuten ablüften lassen.
3.  Odontosil 2K Lack wird in praktischen Doppelkartuschen gelie-

fert. Mit Hilfe der mitgelieferten Mischkanülen wird problemlos 
eine optimale Dosierung und Vermischung des 2-Komponenten 
Materials erzielt.

4.  Fördern Sie die notwendige Menge entweder direkt auf die 
zu beschichtende Fläche oder in ein sauberes Gefäß. Verteilen 
Sie das Material mit Hilfe eines Pinsels möglichst gleichmäßig 
und dünn auf dem Silikon. Überschüsse können leicht mit dem 
Pinsel entfernt werden.

5a.  Die Aushärtung startet selbstständig nach dem Mischen der 
Komponenten. Bei Raumtemperatur beträgt die Aushärtezeit 
15 Minuten.

5b.  Zur Endpolymerisation und für die Optimierung des Haftver-
bundes zum Basissilikon muss die beschichtete Oberfläche nach 
der Aushärtung für weitere 15 Minuten in ein Wasserbad bei 
35–40 °C gegeben werden.

Reinigung / Desinfektion
Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in Zahn-
arztpraxen und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfek-
tionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden.

Achtung
•  Ein Verbund des Odontosil 2K Lack mit Odontosil kann nur gewähr-

leistet werden, wenn der Lack innerhalb der Verarbeitungszeit 
von Odontosil aufgetragen wird.

•  Bei Anbruch einer neuen Kartusche sollte vorgefördert wer-
den, um ein homogenes Mischen der beiden Komponenten zu 
gewährleisten.

•  Vor jeder Nutzung der Kartusche eine neue Mischkanüle ver-
wenden. Wird gegen eine an- bzw. ausgehärtete Mischkanüle 
gefördert, kann dies zum Platzen der Doppelkartusche führen 
und das in der Kartusche enthaltene Material kann nicht weiter-
verwendet werden.

•  Nach Gebrauch Mischkanüle als Verschluss auf Doppelkartusche 
belassen.

•  Schutzkleidung tragen! Die Reinigung von Silikonverunreinigungen 
auf der Kleidung ist (auch chemisch) nicht möglich.

•  Die chemische Reaktion der beiden Komponenten kann durch den 
Gebrauch von Latexhandschuhen, Handcremes, Reinigungsmittel 
usw. inhibiert werden.

•  Das Produkt ist ausschließlich für die genannte Zweckbestimmung 
zu nutzen und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiese-
nen Personen zu verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Hinweis zum einmaligen Gebrauch
Der ausgehärtete Lack kann aufgrund der physikalischen Eigen-
schaften nicht für eine weitere Beschichtung genutzt werden.
Entsorgung
Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regio-
nalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
Warnhinweise
Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem 
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Schwerwiegende Vorfälle
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwie-
genden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient nieder-
gelassen ist, zu melden.

Caution
•  A bond between Odontosil 2K Lack and Odontosil can only be 

guaranteed if the lacquer is applied within the processing time 
for Odontosil.

•  When starting a new cartridge, pre-dispensing should be done 
in order to ensure homogeneous mixing of the two components.

•  Apply a new mixing tip before each use of the cartridge. If a mixing 
tip which has partially or fully cured is used for dispensing, then 
this may result in the double cartridge bursting and the material 
contained in the cartridge can no longer be used.

•  After use, leave the mixing tip on the double cartridge as a closure.
•  Wear protective clothing! Silicone stains on clothing cannot be 

removed (not even with chemicals).
•  The chemical reaction between the two components may be  

inhibited by the use of latex gloves, hand lotions, cleaning 
agents, etc.

•  The product is exclusively intended for the specified use and may 
only be used by professionally qualified and trained persons.

Keep away from children!
Note on one-time use
Due to the physical characteristics, the cured lacquer cannot be 
used for further coating.
Disposal
Disposal of contents/container in accordance with local/regional/
national/international regulations.
Hazard identification
Hazard and safety notes can be found on the product label and the 
corresponding safety data sheet.
Serious incidents
All serious incidents occurring in relation to the product shall be 
reported to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and/or patient is settled.

Intended use 
Addition curing silicone for the production of orthodontic elas-
to-positioners 
Extended intended use
Silicone lacquer for coating dental positioners on the basis of 
A-silicone
Indication for use
For the preparation of orthodontic devices for bringing the teeth into 
a final position. The indication area includes elastic final treatment 
devices for fine adjustment of the teeth following treatment with 
braces. Owing to the high elasticity, tooth movement is possible 
even without prior treatment with braces.
Contraindication
The product may not be used if the patient is allergic to one of 
the ingredients. There are no unwanted secondary reactions to be 
expected if processed and used properly. However, immune  reac-
tions (e. g. allergies) or local discomfort (e. g. mechanical irritation 
of the oral mucosa) cannot be ruled out in principle. If such reactions 
occur, discontinue use. If you become aware of adverse side-effects 
– and in case of doubt – please be sure to advise us in any case and 
describe the circumstances and symptoms as accurately as possible. 
We will investigate any indication. 
Patient group: Orthodontic treatment using silicone positioners 
made from Odontosil 50 or Odontosil 60 is not recommended in 
the primary dentition stage (milk teeth coming through) and in the 
mixed dentition stage (replacement of milk teeth with adult teeth, 
full permanent dentition).
Target Patient Group
Although application is not dependent on age in principle, it is 
generally first done from the age of approx. 14. The lifespan of the 
positioner is 6–12 months with a daily wearing period of 2 hours.
Intended users
Dentists, orthodontists, dental laboratories. Orthodontic elasto- 
positioners may only be produced by qualified persons.
Product description
Odontosil 2K Lack is a self-curing sealing lacquer on the basis of 
addition curing polyvinylsiloxanes for the coating of dental position-
ers on the basis of A-silicones (Odontosil 50 / 60). Odontosil 2K Lack 
forms a thin, high transparency and scratch-resistant surface and is 
completely free from solvents and therefore entirely odour-neutral.

Processing
1.   Prepare and smooth the silicone (e.g. with UltraTrimm medium /  

light).
2.   Degrease the surface and leave to flash off for at least 3 minutes.
3.   Odontosil 2K Lack is delivered in practical double cartridges. 

Optimal dosing and mixing of the 2-component material is 
easily achieved with the help of the mixing tip provided.

4.   Apply the required amount either directly to the surface to be 
coated or into a clean receptacle. Distribute the material as 
evenly and thinly as possible on the silicone using a brush. 
Excess can easily be removed with the brush.

5a.   Curing starts on its own once the components are mixed. At 
room temperature, the curing time is 15 minutes.

5b.   For final polymerisation and for optimisation of the adhesive 
bond to the base silicone, the coated surface must be placed in 
a water bath at 35–40 °C for a further 15 minutes after curing.

Cleaning / disinfecting
Disinfection of the finished positioner can be done with the usual 
disinfectants for dental silicone found in dental practices and dental 
laboratories.

Usage prévu
Silicone à réticulation par addition pour la fabrication d’élasto- 
positionneurs orthodontiques
Usage prévu étendu
Vernis de silicone pour le revêtement des positionneurs à base de 
silicone par addition
Indication
Pour la fabrication de dispositifs orthodontiques afin de mettre 
les dents en position définitive. Le domaine d’indication va des 
dispositifs élastiques de traitement final au réglage final des dents 
après un traitement multi-bagues. Grâce à son élasticité élevée, il 
permet aux dents de se déplacer sans qu’un traitement multi-bagues 
préalable ne soit nécessaire.
Contre-indication
Le produit ne doit pas être utilisé en cas d’allergie à un des com-
posants. Les réactions secondaires indésirables sont improbables 
en cas de traitement et utilisation corrects. Toutefois, des réponses 
immunitaires (p. ex. allergies) ou des sensations désagréables 
locales (p. ex. irritations mécaniques de la muqueuse buccale) ne 
peuvent pas être exclues en principe. Arrêter l’utilisation en cas de 
réactions correspondantes. Si vous observez des effets secondaires 
indésirables, même dans des cas douteux, nous vous prions de nous 
en faire part dans tous les cas en décrivant les circonstances et les 
symptômes de la manière la plus détaillée possible. Nous prenons 
en considération toutes les informations.
Groupes de patients: Le traitement orthodontique au moyen du 
positionneur silicone en Odontosil 50 ou Odontosil 60 n’est pas 
recommandé dans la phase de première dentition (percée des 
premières dents de lait) et les phases de dentition mixte (rem-
placement des dents de lait par les dents définitives, dentition 
définitive complète).
Groupe de patients cible
En principe, l’utilisation ne dépend pas de l’âge, mais en règle 
générale, elle commence à partir d’environ 14 ans. La durée de vie 
d’un positionneur est de 6–12 mois avec une durée quotidienne 
du port de 2 heures.
Utilisateurs visés
Dentistes, orthodontistes, laboratoires dentaires: Les élasto-posi-
tionneurs orthodontiques doivent être fabriqués uniquement par 
des personnes qualifiées.

Description du produit
Le vernis Odontosil 2K Lack est un vernis de scellement à base 
de polyvinylsiloxanes réticulés par addition pour le revêtement 
des positionneurs dentaires à base de silicones par addition  
(Odontosil 50 / 60). Le vernis Odontosil 2K Lack forme une couche 
de surface mince, hautement transparente et résistante aux rayures 
et est entièrement exempt de solvants, ce qui le rend parfaitement 
inodore.
Traitement
1.   Travailler et lisser le silicone (p. ex. avec UltraTrimm medium/

light).
2.   Dégraisser la surface et la laisser s’aérer pendant au moins  

3 minutes.
3.   Le vernis Odontosil 2K Lack est livré dans des doubles cartouches 

pratiques. Les embouts mélangeurs fournis permettent d’obtenir 
sans difficulté un dosage et un mélange optimaux du matériau 
à 2 composants.

4.   Mettez la quantité nécessaire soit directement sur la surface à 
revêtir, soit dans un récipient propre. Répartissez le matériau sur 
le silicone en une couche mince et la plus homogène possible à 
l’aide d’un pinceau. Les excédents peuvent être aisément retirés 
au moyen d’un pinceau.

5a.   Le durcissement commence automatiquement après le mélange 
des composants. À la température ambiante, le durcissement 
prend 15 minutes.

5b.  Pour la polymérisation finale et l’optimisation de la liaison 
adhésive avec le silicone à la base, la surface revêtue doit être 
mise au bain-marie à 35–40 °C pendant encore 15 minutes 
après le durcissement.

Nettoyage / désinfection
La désinfection du positionneur terminé peut être réalisée à l’aide 
des désinfectants pour silicones dentaires usuels dans les cabinets 
et laboratoires dentaires.

Attention
•  Une liaison entre vernis Odontosil 2K Lack et Odontosil ne peut 

être garantie que si le vernis est appliqué pendant le temps de 
traitement d’Odontosil.

•  En cas de commencement d’une nouvelle cartouche, une pré-ali-
mentation est nécessaire pour garantir un mélange homogène 
des deux composants.

•  Utiliser un embout mélangeur neuf avant chaque utilisation de 
la cartouche. En cas d’alimentation contre un embout mélangeur 
durci, la double cartouche peut éclater et son contenu ne pourra 
plus être utilisé.

•  Après l’utilisation, laisser l’embout mélangeur sur la double car-
touche en tant que dispositif de fermeture.

•  Porter des vêtements de protection ! Le nettoyage (même 
chimique) du silicone sur les vêtements est impossible.

•  La réaction chimique des deux composants peut être inhibée par 
l’usage de gants en latex, de crèmes pour les mains, de produits 
nettoyants, etc.

•  Le produit doit être employé exclusivement pour l’utilisation 
prévue susmentionnée et doit uniquement être utilisé par un 
personnel qualifié et formé.

Conserver hors de la portée des enfants !
Remarque sur un usage unique
Le vernis durci ne peut pas être utilisé pour un revêtement ultérieur 
en raison de ses propriétés physiques.
Élimination
Élimination du contenu/du récipient conformément aux dispositions 
locales / régionales / nationales / internationale.
Avertissements
Relever les consignes de sécurité et de danger sur l’étiquette du 
produit et la fiche de données de sécurité afférente.
Incidents graves
Tous les incidents graves liés au dispositif doivent être signalés au 
fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel 
l’utilisateur et/ou le patient est établi.

Uso previsto
Silicona curada por adición para la elaboración de posicionadores 
elásticos ortopédicos maxilares
Uso previsto ampliado
Barniz de silicona para el revestimiento de posicionadores dentales 
con base de silicona A
Indicación
Para la elaboración de dispositivos ortopédicos maxilares destinados 
a poner los dientes en una posición fija. El rango de indicaciones 
comprende los equipos elásticos de tratamiento final para el ajuste 
de precisión de los dientes después de un tratamiento con multi-
banda. Debido a la alta elasticidad, es posible también mover los 
dientes sin tratamiento previo con multibanda.
Contraindicación
El producto no deberá aplicarse en caso de alergia a uno de los 
componentes. En caso de procesamiento y aplicación correctos, no 
se esperan reacciones secundarias no deseadas. No obstante, en 
principio no pueden descartarse reacciones inmunológicas (como 
alergias) o sensibilidades localizadas (como irritaciones mecánicas 
en las mucosas bucales). Si se producen tales reacciones, interrumpa 
el uso. Si tiene conocimiento de efectos secundarios no deseados 
(también en caso de dudas), le rogamos nos los comunique des-
cribiendo el estado y los síntomas con la mayor precisión posible. 
Seguiremos la pista a todas las indicaciones.
Grupos de pacientes: En la fase de la primera dentición (crecimiento 
de los dientes de leche) y en las fases de dentición mixta (cambio 
de los dientes de leche a los permanentes, dentición definitiva 
completa), no se recomienda el tratamiento ortopédico maxilar con 
posicionadores de silicona Odontosil 50 u Odontosil 60.
Grupo destinatario de pacientes
En principio, el tratamiento es independiente de la edad, pero 
por lo general se efectúa solo a partir de aprox. 14 años. La vida 
útil del posicionador es de 6–12 meses con una duración de uso 
diaria de 2 horas.
Usuarios previstos
Dentistas, ortopedas maxilares, laboratorios dentales. Los posicio-
nadores ortopédicos maxilares elásticos solo pueden ser elaborados 
por personas cualificadas.
Descripción del producto
El barniz Odontosil 2K Lack es un barniz de sellado de autoendu-
recimiento con base de polivinilsiloxanos vulcanizados por adi-
ción para el revestimiento de posicionadores dentales con base de  
siliconas A (Odontosil 50 / 60).El barniz Odontosil 2K Lack conforma 

una superficie fina, altamente transparente y resistente a los ara-
ñazos, y se halla completamente libre de disolventes, por lo que 
resulta totalmente inodoro.
Procesamiento
1.   Trabaje y alise la silicona (por ejemplo, con UltraTrimm medium /  

light).
2.   Desengrase la superficie y déjela ventilar durante al menos  

3 minutos.
3.   El barniz Odontosil 2K Lack se entrega en prácticos cartuchos 

dobles. Con ayuda de las puntas mezcladoras suministradas, 
se consigue sin problemas una dosificación y mezcla ideales 
del material de 2 componentes.

4.   Vierta la cantidad necesaria directamente sobre la superficie a 
revestir o en un recipiente limpio. Distribuya el material lo más 
homogéneo y fino posible sobre la silicona con ayuda de un 
pincel. Los restos pueden eliminarse fácilmente con el pincel.

5a.   El endurecimiento comienza de forma autónoma una vez mez-
clados los componentes. A temperatura ambiente, el tiempo 
de endurecimiento es de 15 minutos.

5b.   Para la polimerización final y con el fin de optimizar el com-
puesto adhesivo para la silicona de base, la superficie reves-
tida deberá ponerse al baño María a 35–40 °C durante otros  
15 minutos después del endurecimiento.

Limpieza / desinfección
La desinfección del posicionador ya elaborado puede llevarse a 
cabo con los desinfectantes para silicona dental convencionales 
de las consultas de odontología y los laboratorios técnicos dentales.

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum
Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich sowohl 
auf der Außenverpackung als auch auf dem Produkt. Bei Beanstan-
dungen des Produktes bitte immer die Chargennummer angeben. 
Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums. 

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt 
und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. 
Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht 
sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt 

eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwen-
dungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, beson-
ders wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.

Batch number / use-by date
The batch number and the use-by date are located on both the outer 
packaging and the product. When submitting a complaint about 
a product, please always quote the batch number. Do not use the 
product after expiration of the use-by date. 

This product was developed for dental use and has to be applied 
according to the instructions. In the case of damages resulting from 
ulterior or improper use, the manufacturer assumes no liability. 
Furthermore the user is bound to check the product according to 
suitability and possible use in self dependence before using it subject 

to its purpose, especially in case the purpose is not mentioned in 
the instructions.

Numéro de lot / date de péremption
Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent non seule-
ment sur chaque emballage extérieur, mais également sur le produit. 
En cas de réclamation sur le produit, prière de toujours indiquer le 
numéro de lot. N’utilisez plus le produit après la date d’expiration. 

Le present produit a ete developpe pour l’usage dentaire, il faut 
l’utiliser conformement a ce mode d’emploi. Le fabricant decline 
toute responsabilite pour les dommages dus a un autre usage ou 
a une application non conforme. De plus, l’utilisateur s’engage a 
verifier le present produit, sous sa propre responsabilite, avant son 

utilisation quant a ses aptidudes et applications aux fins prevues, 
notamment si elles ne sont pas nommees dans ce mode d’emploi.

Este producto se ha desarrollado para uso odontologico y es obliga-
torio respetar las instrucciones de empleo. El fabricante declina toda 
responsabilidad por los danos ocasionados por un uso indebido o 
distinto del especificado. Asimismo, previamente al uso y bajo su 
propia responsabilidad, el usuario tiene la obligacion de comprobar 

si el producto es idoneo para la aplicacion prevista, en especial si 
dicha aplicacion no se contempla en las instrucciones de empleo.

Número de lote / fecha de caducidad
El número de lote y la fecha de caducidad aparecen tanto en el 
embalaje externo como en el producto. En caso de reclamaciones del 
producto, indique siempre el número de lote. No utilice el producto 
una vez pasada la fecha de caducidad.

Atención
•  Solo puede garantizarse la unión del barniz Odontosil 2K Lack 

con el Odontosil si el barniz se aplica dentro del tiempo de pro-
cesamiento de Odontosil.

•  Al abrir un nuevo cartucho, deberá verterse primero para garanti-
zar una mezcla homogénea de los dos componentes.

•  Utilice una punta mezcladora nueva antes de cada uso del car-
tucho. Si se empuja contra una punta mezcladora que se haya 
empezado a endurecer o que se haya endurecido por completo, 
puede provocarse una explosión del cartucho doble, y no podrá 
volver a utilizarse el material contenido en el cartucho.

•  Dejar las puntas mezcladoras como cierres de los cartuchos dobles 
después del uso.

•  ¡Llevar vestimenta protectora! No es posible limpiar las manchas 
de silicona en la ropa (tampoco con una limpieza química).

•  La reacción química de los dos componentes puede verse inhibida 
por el uso de guantes de látex, cremas de manos, productos de 
limpieza, etc.

•  El producto debe utilizarse únicamente para la finalidad de uso 
citada y por parte de personas instruidas y con la correspondiente 
cualificación técnica.

¡Mantener fuera del alcance de niños!
Indicaciones para el uso único
El barniz endurecido no podrá utilizarse para otro revestimiento 
debido a sus propiedades físicas.
Desechamiento
Desechar el contenido/el recipiente según las disposiciones local /   
regional / nacional / internacional.
Advertencias
Para obtener informaciones sobre riesgos y seguridad, consulte 
la etiqueta del producto y la correspondiente ficha de seguridad.
Incidentes graves
Todos los incidentes graves que se produzcan en relación con el 
producto deben ser comunicados al fabricante y a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que el usuario y/o paciente 
está establecido.
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